
Spuit BSpuit A

Inhoud van de tray: vooraf bevestigd 
spuitensysteem

Naald met veiligheidsmechanisme  
en dop

Onder de tray: naald met 
veiligheidsmechanisme en dop

Open de tray door de folie open te scheuren vanuit de hoek van de tray. Neem de inhoud eruit op  
een schoon oppervlak. Gooi na opening van de tray het in de doos meegeleverde vochtabsorberende 
zakje weg.
Neem het vooraf bevestigde spuitensysteem uit de tray. Open de verpakking met de naald met 
veiligheidsmechanisme door de papieren deklaag te verwijderen.

STAP 1

Connector met 
vergrendelingsknop

Grijp de vergrendelingsknop op de 
connector vast met uw duim en wijsvinger 
en druk totdat u een klikgeluid hoort. De twee 
spuiten zijn uitgelijnd.
Buig het spuitensysteem niet, omdat dit lekken 
kan veroorzaken.

STAP 2

Spuit BSpuit A

Houd de spuiten na het mengen verticaal met spuit B onderaan.
De spuiten moeten stevig aan elkaar vast blijven zitten.
Zuig het gemengde product vervolgens volledig in spuit B door 
de zuiger van spuit A naar beneden te drukken en de zuiger van 
spuit B licht terug te trekken.

STAP 4

Spuit A

Spuit B

Houd de spuiten in een horizontale positie en breng de 
vloeistofinhoud van spuit A over naar het leuproreline-
acetaatpoeder in spuit B.
Meng het product grondig gedurende 60 cycli door de  
inhoud van beide spuiten in horizontale positie voorzichtig 
heen en weer te bewegen tussen beide spuiten om een 
homogene, viskeuze oplossing te verkrijgen.
Opmerking: Eén cyclus is eenmaal drukken op de zuiger  
van spuit A en eenmaal drukken op de zuiger van spuit B.

Indien er grondig gemengd is, zal er een viskeuze, 
kleurloze tot witte of lichtbruine oplossing ontstaan  
(met mogelijk verschillende tinten wit tot lichtgeel).
Ga na het mengen onmiddellijk door met de volgende 
stap, want het product wordt na verloop van tijd 
viskeuzer. Het gemengde product niet in de koelkast 
bewaren.

Druk B

Druk A

STAP 3

•	� DEPO-ELIGARD® dient alleen bereid en toegediend te worden door gezondheidszorgbeoefenaars.
•	� Indien het product niet volgens de juiste techniek werd bereid, dient het niet te worden toegediend  

aan een patiënt.
•	� Laat het product op kamertemperatuur komen door het product ongeveer 30 minuten voor  

gebruik uit de koelkast te halen.
•	� Dien DEPO-ELIGARD® onmiddellijk na reconstitutie subcutaan toe. 
•	� Er zijn gevallen gemeld van manipulatiefouten, die kunnen optreden bij iedere stap van  

de bereidingsprocedure en die eventueel kunnen leiden tot gebrek aan werkzaamheid.
•	� De instructies over bereiden, mengen en toediening dienen nauwgezet te worden opgevolgd.
•	� Indien er een vermoedelijke of gekende manipulatiefout optreedt bij toediening van het product,  

dient de werkzaamheid van DEPO-ELIGARD® te worden opgevolgd via evaluatie van de 
testosteronwaarden.

�DEPO-ELIGARD® POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR  
OPLOSSING VOOR INJECTIE (LEUPRORELINEACETAAT) 
Instructies voor de bereiding, het mengen en de toediening.
•	� Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de  

SKP vooraleer DEPO-ELIGARD® voor te schrijven [en/of te gebruiken en/of af te leveren].  
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, 
rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

�De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel DEPO-ELIGARD®. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt,  
is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van DEPO-ELIGARD® te waarborgen (RMA versie 07/2023).

LEZEN VÓÓR HET MENGEN
Raadpleeg de SKP voor volledige instructies en productinformatie.

Connector met 
vergrendelings
knop

60X HERHALEN

Druk A Druk B
 1 

CYCLUS



MELDEN VAN BIJWERKINGEN
•	� De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen en alle mogelijke manipulatie

fouten geassocieerd met het gebruik van DEPO-ELIGARD® te melden aan de afdeling Vigilantie 
van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be, 
of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG, www.fagg.be. 
De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden worden naar het adres FAGG – afdeling 
Vigilantie – Postbus 97, 1000 Brussel Madou, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be

•	� Bijwerkingen en alle mogelijke manipulatiefouten geassocieerd met het gebruik van  
DEPO-ELIGARD® kunnen ook gemeld worden aan de afdeling farmacovigilantie van Recordati BV. 

Per telefoon op het nummer +32 (0) 479 42 32 97, of per mail naar: phvig@infarama.be.

STAP 8

Vóór het toedienen eventuele grote luchtbellen uit spuit B duwen. 
Dien het product subcutaan toe terwijl het veiligheidskapje 
weggehouden wordt van de naald.

TOEDIENINGSPROCEDURE:
•	� Selecteer een injectieplaats op de buik, bovenaan de billen of 

een andere plaats met een voldoende hoeveelheid subcutaan 
weefsel dat niet overmatig gepigmenteerd is, geen overmatige 
knobbels, laesies of haar vertoont en niet onlangs is gebruikt.

•	� Reinig het gebied van de injectieplaats met een alcoholdoekje 
(niet meegeleverd).

•	� Grijp met de duim en wijsvinger de huid rond de injectieplaats 
vast zodat een huidplooi wordt gevormd.

•	� Breng met uw dominante hand de naald snel onder een 
hoek van 90° in het huidoppervlak in. De penetratiediepte is 
afhankelijk van de hoeveelheid en volheid van het subcutane 
weefsel en van de lengte van de naald. Wanneer de naald is 
ingebracht, laat u de huid los.

•	� Injecteer het geneesmiddel door langzaam en gelijkmatig  
te duwen, en druk de zuiger omlaag totdat de spuit leeg is.  
Zorg ervoor dat al het product in spuit B is geïnjecteerd voordat 
u de naald verwijdert.

•	� Trek de naald snel terug onder dezelfde hoek van 90° die 
is gebruikt om de naald in te brengen, terwijl u druk blijft 
uitoefenen op de zuiger.

STAP 9

OF

Sluiten op een vlakke ondergrond

Gooi wanneer het veiligheidsmechanisme vergrendeld is de naald en de spuit weg in een goedgekeurde 
naaldcontainer.

Sluiten met uw duim
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Terwijl u ervoor zorgt dat de zuiger van spuit A volledig naar beneden 
gedrukt is, houdt u de connector vast en schroeft u deze los van spuit B.
Spuit A blijft bevestigd op de connector. Zorg ervoor dat er geen product 
lekt, omdat dan de naald niet goed vast te schroeven zal zijn.
Het is aanvaardbaar dat één grote of een paar kleine luchtbelletjes  
in de formulering aanwezig blijven.
Duw tijdens deze stap de luchtbelletjes niet uit spuit B,  
omdat dan product verloren kan gaan.

STAP 5

Spuit A

Spuit B

Activeer, onmiddellijk na het terugtrekken van de naald, het veiligheidsmechanisme met behulp van 
duim/wijsvinger of een vlakke ondergrond en duw totdat de punt van de naald volledig wordt bedekt  
en in positie wordt vergrendeld.
U moet een hoorbare “klik” horen wanneer het in positie wordt vergrendeld.

STAP 6

Houd spuit B rechtop en houd de witte zuiger tegen om verlies van het 
product te voorkomen.
Bevestig de naald met veiligheidsmechanisme op spuit B door de 
spuit vast te houden en de naald voorzichtig ongeveer driekwart slag 
rechtsom te draaien zodat de naald stevig wordt bevestigd.
Niet te vast schroeven aangezien hierdoor de naaldbasis kan  
barsten, resulterend in lekkage van het product tijdens het injecteren.
Dien onmiddellijk na mengen subcutaan toe met een injectie.

Spuit B

STAP 7

Indien de naaldbasis beschadigd lijkt te zijn of lekkage vertoont,  
mag het product NIET worden gebruikt. De beschadigde naald 
mag NIET worden vervangen en het product mag NIET worden 
geïnjecteerd. Indien de naaldbasis beschadigd is, moet een  
andere DEPO-ELIGARD®-set worden gebruikt.

Spuit B

Beweeg het veiligheidskapje weg van de naald en verwijder het 
beschermdopje van de naald onmiddellijk vóór het toedienen.
BELANGRIJK: Het veiligheidsmechanisme van de naald 
niet activeren vóór het toedienen.

90°
HOEK

KLIK

KLIK


